
iNAP Lab+ APP 操作說明



登入2

以一般電子郵件註冊登入

或是用

Apple/Google/Facebook

帳號快速登入



主頁3

主頁展示最近一次的治療內容

報告

治療報告(包含負壓值、治療時間、

氣密時間、氣密百分比)

裝置列表

確認裝置列表

下載

從iNAP下載裝置紀錄

上傳紀錄到雲端並清除iNAP裝置

上的所有紀錄

影響因素

可選擇多種會影響您睡眠的因素



配對裝置4

把裝置靠近您，按下電源鍵開始

藉由掃描QR Code加入新的裝置

或是

點擊”搜尋裝置”開啟藍芽搜尋並

選擇列表上欲配對的裝置加入

點擊

“掃描二維碼”

點擊

“搜尋裝置”



5 下載治療記錄

當使用iNAP整晚後，先將

iNAP 關機，讓機器儲存整

晚的治療記錄。

打開 iNAP Lab+ App，並配

對 iNAP 機器，並在首頁按

下 Compliance 下載。

當成功下載治療記錄，主機

資料會清空。

您可以直接使用一段時間後

再開啟 iNAP Lab+ App 上傳。



開始記錄(當使用Oximeter產品，或欲取得治療細節時)6

在開始記錄之前，確認裝置已開啟

點選”開始”，iNAP Lab+ 將持續記

錄裝置上的使用資料當機器同時運

作當中

切記不要關閉您的藍芽，並避免同

時使用其他APP。此外，請不要開

啟”勿擾模式”或”飛航模式”

向右滑停止紀錄，而記錄將上傳到

雲端做運算

當記錄的同時，建議連結手機電源

充電器



報告7

報告頁面展示您裝置上

的數據，並儲存於雲端

點選右上角條列圖示，

可檢視更多歷史紀錄



趨勢8

趨勢頁面顯示從您裝

置下載的雲端資料

您可選擇Compliance

或ODI，來觀看您的

資料。此外，還可選

擇以日/周/月來看相

關紀錄的趨勢
(ODI 資料只有當配對血氧機時會出現)


